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取扱説明書について
ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるように必ず保管してください。
本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。
本書を紛失または汚損した場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。ど
ちらの場合も購入先または当社営業所にご依頼ください。その際は、表紙に記載され
ている「Part No.」をお知らせください。
本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載
漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について
特定の役務または貨物の輸出は、外国為替法および外国貿易管理法の政令／省令で規
制されており、当社製品もこの規制が適用されます。
政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経
済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。
当社製品を輸出する場合は、事前に購入先または当社営業所にご確認ください。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。
製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
Copyright © 2009　菊水電子工業株式会社



安全記号について
本製品を安全にご使用いただくため、また安全な状態に保つために取扱説
明書および製品本体には、次の記号を表示しています。記号の意味をご理
解いただき、各項目をお守りください。（製品によっては使用されていない
記号もあります。）

または
1 000  V以上の高電圧を取り扱う箇所を示します。 
不用意に触れると、感電し死亡または重傷を負う恐れがあります。触
れる必要がある場合には、安全を確保してから作業してください。

危険
DANGER

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重
傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

 警告
WARNING

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷
害を負う可能性が想定される内容を示します。

 注意
CAUTION

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害のみの発
生が想定される内容を示します。

禁止する行為を示します。

危険・警告・注意個所または内容を知らせるための記号です。 
本製品上にこのマークが表示されている場合には、本取扱説明書の
該当箇所を参照してください。

高温になる部分があることを示します。
本製品上にこのマークが表示されている場合には、本取扱説明書の
該当箇所を参照してください。

保護導体端子を示します。

シャシ（フレーム）端子を示します。

オン（電源）を示します。

オフ（電源）を示します。

ラッチ付き押しボタンスイッチの押されている状態を示します。

ラッチ付き押しボタンスイッチの出ている状態を示します。

!
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ご使用上の注意
火災・感電・その他の事故・故障を防止するための注意事項です。内容を
ご理解いただき、必ずお守りください。
本書で指定していない方法による使用は、本製品が備えている保護機能を
損なうことがあります。

使用者 • 本製品は、電気的知識（工業高校の電気系の学科卒業程度）
を有する方が取扱説明書の内容を理解し、安全を確認した上
でご使用ください。

• 電気的知識の無い方が使用される場合には、人身事故につな
がる可能性がありますので、必ず電気的知識を有する方の監
督のもとでご使用ください。

用　途 • 製品本来の用途以外にご使用にならないでください。
• 本製品は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品で
はありません。

入力電源 • 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
• 入力電源の供給には、指定の電源コードをご使用ください。
詳しくは、取扱説明書の該当ページを参照してください。

• 本製品は IEC 規格過電圧カテゴリ II の機器（固定設備から 
供給されるエネルギー消費型機器）です。 

ヒューズ • 本製品は、ヒューズを交換することができます。ヒューズ
を交換する場合は、本製品に適合した形状、定格、特性の
ヒューズをご使用ください。詳しくは、取扱説明書の該当
ページを参照してください。

カバー • 機器内部には、身体に危険を及ぼす箇所があります。外面カ
バーは、取り外さないでください。

• カバー上面は使用中、使用後に高温となる場合がありますの
で注意してください。高温のためやけどする恐れがありま
す。

!
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接　地 • 本製品は IEC規格 Safety Class Iの機器（保護導体端子を備  
えた機器）です。感電防止のため本製品の保護導体端子を、
電気設備技術基準 D 種接地工事が施されている大地アース
へ、必ず接地してください。

設　置 • 本製品は屋内使用で安全が確保されるように設計されてい
ます。必ず屋内で使用してください。

• 本製品を設置する際は、本取扱説明書の「2.2 設置場所の注 
意」をお守りください。

移　動 • POWERスイッチをオフにして、配線ケーブル類を外してか
ら移動してください。

• 本製品を移動する際には、必ず取扱説明書も添付してください。

操　作 • 本製品の故障または異常を確認したら、ただちに使用を中止
して、電源コードのプラグをコンセントから抜いてくださ
い。また、修理が終わるまで誤って使用されることがないよ
うにしてください。

• 出力配線または負荷用電線などの電流を流す接続線は、電流
容量に余裕のあるものをお選びください。

• 本製品を分解・改造しないでください。改造の必要がある場
合には、購入先または当社営業所へご相談ください。

保守・点検 • 感電事故を防止するため保守・点検を行う前に、必ず電源
コードのプラグをコンセントから抜いてください。外面カ
バーは取り外さないでください。

• 定期的に電源コードの被覆の破れや断線などがないか点検
してください。

• パネル面が汚れた場合には、水で薄めた中性洗剤をやわらか
い布につけて軽く拭いてください。

• 本製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、
クリーニング、校正をお勧めします。

調整・修理 • 本製品の内部調整や修理は、当社のサービス技術者が行いま
す。調整や修理が必要な場合には、購入先または当社営業所
へご依頼ください。

G N L
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『安全確認シール』の貼付について

当社では、ご使用者に安全確認を喚起していただく目的で、本製品に『安全確認シー
ル』を添付しております。ご使用時の状態に即して各シールの説明文に沿って製品の
当該付近の見易い場所に貼ってご利用ください。
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本書の読み方

はじめに

このたびは直流安定化電源 PMC シリーズをお買い上げいただきまし
て、まことにありがとうございます。
本書は、本製品を初めてご使用になる方を対象に、概要、各種設定、
操作方法、保守、使用上の注意事項などについて記載しています。
本製品の機能を効果的にご利用いただくために、本書を最後までお読
みください。本製品をご使用中に操作がわからなくなったり、問題が
生じたりしたときにも読み直してご活用いただけます。

本書の読み方

本書は通読型の構成になっています。本製品を初めてご使用になる前
には、はじめから順番にお読みいただくことをお勧めします。

本書の対象読者

本書は、直流安定化電源 PMC シリーズを使用される方、または操作
の指導をされる方を対象に制作しています。
電源に関する電気的知識（工業高校の電気系の学科卒業程度）を有す
る方を前提に説明しています。

本書の表記

本文中では、説明に以下のマークを使用しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡
または傷害を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害
の発生が想定される内容を示します。

知っておいて頂きたいことを示しています。

用語や動作原理などの説明です。

詳細についての参照先を示しています。

警告

注意

参照
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2

3

4

5

6

7

機能別目次

準備

使用

使用する場面 本書の見出し項目
ページ

付属品を確認したい。 2 章「設置と使用準備」 18 

入力定格はどのくらいか。 「2.5 電源コードの接続」 
6 章「仕様」

21 
46 

負荷を接続する電線はどのようなものを使用し
たらよいか。

「3.2 負荷の接続」 26 

ラックに組み込みたい。どのような準備が必要
なのか。

「1.4 オプション」
「2.4 ラックアダプタへの
取り付け」
6 章「仕様」

16 
20 
46 

参照

使用する場面 本書の見出し項目
ページ

保護機能の内容を知りたい。 「4.4 保護機能」 32 

どんな機能があるか知りたい。 「1.3 特徴」 15 

アラームが発生した。すぐに対処したい。 「4.4 保護機能」 32 

参照
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前面パネル

O.V.P

S1 S2 S3 S4 S5

0

1

1

11

2

3

4

5

6

7

89

10

12

13

15

16

17

14

18

番
号 名称 説明

ページ
1 POWERスイッチ 電源スイッチ　押し込んだ状態がオン 22 

2 OUTPUTスイッチ 出力のオン・オフスイッチ　押し込んだ状
態がオン　このスイッチがオフの状態で
は、本製品の出力はハイインピーダンス状
態（数 kΩ）になります。

31 

3 OUTPUT LED 出力がオンのときに点灯（緑色 ) -

4 LIMITスイッチ このスイッチを押しているときに、電圧お
よび電流の設定値が表示されます。
このスイッチは、現在の設定値を表示する
だけです。メモリ機能ではありません。

31 

5 電圧計・電流計 電圧値または電流値を表示します。 31 

6 A/Vスイッチ 表示を電圧値または電流値に切り替えま
す。

31 

参照
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1

2

3

4

5

6

7

7 V LED・A LED V LEDが点灯（緑色 )しているときは電圧
値が表示され、A LEDが点灯（赤色 )して
いるときは電流値が表示されます。

-

8 C.V LED 定電圧 (CV)動作時に点灯（緑色 ) 31 

9 C.C LED 定電流 (CC)動作時に点灯（赤色 ) 31 

10 VOLTAGE ノブ 出力電圧の設定（10回転） -

11 CURRENTノブ 出力電流の設定（1回転） -

12 OUTPUT 端子 出力端子
赤色：＋（正）端子、白色：ー（負）端子
特に本製品の出力をフローティングで使用
する必要がない場合は、出力端子のいずれ
か一方をショートバーで GND端子と接続
してください。タイプⅡのモデルは、リ
レー切り替え方式を採用していますので、
入力電圧が低い場合や、負荷の状態によっ
ては、出力の立ち上がりにリレー切り替わ
り時のノイズが発生することがあります。

28 

13 GND 端子 シャシグラウンド端子 22 

14 OVP可変抵抗器 OVP（過電圧保護）の作動点を設定 32 

15 ALM LED 過電圧保護回路あるいは過熱保護回路が作
動し、アラーム状態になったときに点灯
（赤色 )

32 

16 S5スイッチ ワンコントロール並列運転時に使用しま
す。本製品単体で使用するときは、下側
(0)に設定してください。

35 

17 校正用可変抵抗器 出力電圧や表示器の校正などに使用 41 

18 前面サブパネルカバー カバーを開けるには、カバーの左側中央に
PUSHと表示された部分を指で押すか、軽
く弾きます。開けた状態で手前に引けば、
カバーは取り外せます。もし＊部のツメが
壊れても、カバーの取り付けには支障あり
ません。

41 

番
号 名称 説明

ページ
参照
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後面パネル

KIKUSUI
ELECTRONICS

CORP.

WARNING
FOR  CONTINUED
PROTECTION  AGAINST
FIRE  HAZARD,
REPLACE  ONLY  WITH
SAME  TYPE  AND
RATING  FUSE.

CAUTION
TO  AVOID  ELECTRIC
SHOCK, THE  AC  POWER
CABLE  PROTECTIVE
GROUNDING  CONDUCTOR
MUST  BE  CONNECTED
TO  GROUND.  DO  NOT
REMOVE  COVERS,
REFER  SERVICING  TO
QUALIFIED  PERSONNEL. 

INPUT
AC100V   50   60Hz
MAX280VA

MADE  IN  CHINA

FUSE
AC250V
4A (S.B)

1

2

3

4

番
号 名称 説明

ページ
1 J1コネクタ ワンコントロール並列運転用の入出力端子 34 

2 ヒューズホルダ AC入力用ヒューズ（S.Bタイプ） 40 

3 INPUTコネクタ 本製品に電力を供給するための電源コード
用コネクタ

21 

4 保護導体端子です。
必ず接地してください。 22 

参照
14 PMC



PMC

1
 概要
この章では、概要および特徴について説明します。

1.1 本書について
PMC シリーズは、筐体のサイズによって 2 つのタイプに分かれていま
す。本書は、下記に示したモデルの取扱説明書です。

■ タイプ I

PMC18-2, PMC18-3, PMC35-1, PMC35-2

■ タイプ II

PMC18-5, PMC35-3

1.2 概要
PMC シリーズは、小形・高性能な定電圧定電流直流安定化電源です。
シリーズレギュレータ方式の採用により高安定でノイズの少ない出力
が得られます。研究開発から生産、サービス等のエージング用電源、シ
ステム用電源としてユーザの幅広い要求に応えられます。 

1.3 特徴
● 電圧値、電流値の切り替え式デジタル表示
暗い所でも見やすい緑色 LEDデジタル表示を備え、出力電圧または
出力電流それぞれの設定値を切り替えて表示します。 

● 出力設定ノブには巻線型可変抵抗器を採用
出力設定用ノブは電圧設定用に 10回転、電流設定用に 1回転の巻線
型可変抵抗器を用いており、安定した出力が得られます。 

● 出力のオンオフは電子的スイッチを採用
出力のオン／オフスイッチはチャタリングやノイズ発生のない電子
的スイッチです。

●過電圧保護機能（OVP）を標準装備 

・ タイプ IIのモデルは、内部の電源トランスの 2次タップをリレーで切り  
替えることによりシリーズレギュレータの入力電圧を変えて内部損失
を低減しています。リレーの切り替わり点は 3点あり、入力電圧により
15



変化します。 
出力電圧の設定がリレー切り替わり点に近い状態で使用しているとき
に、入力電圧が変動するとリレーが切り替わり、リレーの動作音が聞こ
える場合がありますが、異常ではありません。リレー切り替わり時、出
力電圧にスパイク状の電圧が現れることがあります。

1.4 オプション
以下のオプションを用意しています。
詳しくは、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

■ ガードキャップ（GP01-PMC）
電圧／電流設定の不用意な操作を避けるために
ノブと交換します。

■ ハンドル（CH01-PMC）
本製品の持ち運びを容易にするハンドル
です。
タイプ IIの全モデルに適用します。

■ ラックマウントオプション

次のような、ラック組み込み用のオプションを用意しています。

※ 形名末尾の ”-M”はメッシュタイプとなります。

• 本製品は自然空冷のため、ラックに実装する場合は最低 1枚巾（*1）
以上のブランクパネルを取り付ける必要があります。
*1　JIS規格：50 mm、EIA規格：44.45 mm

詳細については、購入先または当社営業所にお問い合わせください。

品名 形名 備考

ラックアダプタ
KRA3 インチラック (EIA規格用 )

KRA150 ミリラック (JIS規格用 )

ブランクパネル

KBP3-2 インチ・ミリ共通 (1/2幅）
KBP3-4 インチ・ミリ共通 (1/4幅）
BP191(-M)※ インチラック (EIA規格用 )

BP1H(-M)※ ミリラック (JIS規格用 )

注意
16 PMC
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図 1-1 ラックマウントオプション取り付け例

図 1-2 ラック組み込み例

13
2.

5
57

37
.7

5
460

482
260

ブランクパネル KBP3-4

ブランクパネル KBP3-2

14
9

10
0

460
480

260

ブランクパネル KBP3-4

ブランクパネル KBP3-2

24
.5

ラックアダプタ KRA3

ラックアダプタ KRA150

インチラック EIA 規格用　単位 : mm

ミリラック JIS 規格用　単位 : mm

KRA150

KBP3-4

BP1H

KBP3-2
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2
 設置と使用準備
この章では、開梱から設置までを説明します。

2.1 開梱時の点検
製品を受け取りましたら、付属品が正しく添付されているか、製品およ
び付属品が損傷していないか、確認してください。
万一、損傷または不備がありましたら、購入先または当社営業所にお問
い合わせください。
本製品を輸送するときのために、梱包材を保存しておくことをお勧めし
ます。

図 2-1 付属品

2.2 設置場所の注意
本製品を設置するときの注意事項です。必ず守ってください。
● 可燃性雰囲気内で使用しないでください。
爆発や火災を引き起こす恐れがあります。アルコールやシンナーな
どの可燃物の近く、およびその雰囲気内では使用しないでください。

● 高温になる場所、直射日光の当たる場所を避けてください。
発熱・暖房器具の近く、および温度が急に変化する場所に置かない
でください。
動作温度範囲：0 ℃～ +40 ℃ 
保存温度範囲：-10 ℃～ +60 ℃

取扱説明書（1冊）
[Z1-AB0-140]

電源コード（1本）
[85-AA-0002]

ヒューズ（1本）

付属の電源コードは、出荷時の仕向地
によって異なります。この電源コードの
定格電圧は125 Vです。

ヒューズの定格は、モデルに
よって異なります。詳しくは、
「第6章　仕様」を参照して
ください。
PMC
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● 湿度の高い場所を避けてください。
湯沸かし器、加湿器、水道の近くなど湿度の高い場所には置かない
でください。
動作湿度範囲：10 %rh～ 80 %rh（結露なし） 
保存湿度範囲：90 %rh以下（結露なし）
動作湿度範囲内でも結露する場合があります。その場合には、完全
に乾くまで本製品を使用しないでください。

● 必ず屋内で使用してださい。
本製品は屋内使用で安全が確保されるように設計されています。

● 腐食性雰囲気内に置かないでください。
腐食性雰囲気内や硫酸ミストの多い環境に設置しないでください。
製品内部の導体腐食やコネクタの接触不良などを引き起こして、誤
動作や故障の原因となり、火災につながることがあります。
ただし、改造により対応可能な場合もありますので、上記のような
環境での使用を希望する場合には、当社営業所に相談してください。

● ほこりやちりの多い場所に置かないでください。
ほこりやちりの付着によって感電や火災につながることがありま
す。

● 風通しの悪い場所に設置しないでください。
本製品の冷却方式は自然空冷です。底面から上面へ空気が流れます
ので、底面、上面をふさがないでください。
本製品のカバー上面は高温となる場合がありますので注意してくだ
さい。高温のためやけどする恐れがあります。
本製品を横、あるいは前面パネルを上または下に向けて設置しない
でください。

● 本製品の上に物を載せないでください。
重い物を載せると、故障の原因になります。
PMCシリーズの電源を重ねて使用することはできません。

● 傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして破損やけがの原因になります。

● 周囲に強力な磁界や電界がある場所や入力電源の波形ひずみやノイ
ズが多い場所で使用しないでください。
本製品が誤作動する可能性があります。
誤動作により、感電や火災につながることがあります。

● 周囲に感度の高い測定器や受信機がある場所で使用しないでくださ
い。
本製品から発生するノイズによって、機器が影響を受けることがあ
ります。
PMC 19



2.3 移動時の注意
本製品を設置場所まで移動する、または本製品を輸送するときには、次
の点に注意してください。
● POWERスイッチをオフにしてください。

POWER スイッチをオンにしたまま移動すると感電や破損の原因に
なります。

● 接続されているすべての配線を外してください。
ケーブル類を外さないで移動すると断線や転倒によるけがの原因に
なります。

● 本製品を輸送するときには、必ず専用の梱包材を使用してください。
専用の梱包材を使用しないと輸送中の振動や落下などによる破損の
原因になります。

● 必ず本書を添付してください。

2.4 ラックアダプタへの取り付け
P. 16 ラックアダプタに取り付ける前に、ゴム足を取り外してください。ゴム

足の取り外し方を図 2-2に示します。
取り付けについては、KRA3または KRA150の取扱説明書を参照してく
ださい。

図 2-2 ゴム足の取り外し方 

本製品をラックアダプタから取り外したときのために、すべての部品を
保管しておくことをお勧めします。
ゴム足の取り付けは、取り外した部品を使用して取り付けてください。

参照

ワンタッチ
サポート

圧力ピン

ワンタッチサポートは
圧力ピンをマイナスドライバーにて
回転させ取り外します。
20 PMC
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2.5 電源コードの接続
本製品は IEC 規格過電圧カテゴリ II の機器（固定設備から供給される
エネルギー消費型機器）です。

• AC電源ラインへの接続には、付属の電源コードを使用してください。
• プラグつき電源コードは緊急時に AC 電源ラインから本製品を切り
離すために使用できます。いつでもプラグをコンセントから抜ける
ように、プラグを容易に手が届くコンセントに接続し、コンセント
の周囲は十分な空間をあけてください。

• 付属の電源コードをほかの機器の電源コードに使用しないでください。

1 接続する AC 電源ラインが本製品の入力定格に適合しているか確
認します。
本製品の公称入力定格は、後面パネルに表示されています。図 2- 
3 のように記入されている場合には、電源電圧は 100 V となりま 
す。表示されている公称入力電圧の± 10 % の範囲まで入力でき 
ます。
周波数範囲は 50 Hzまたは 60 Hzです。

2 POWERスイッチをオフにします。

3 後面パネルの AC インレット（AC INPUT）に電源コードを接続し  
ます。

4 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

図 2-3   公称入力定格の確認

INPUT
AC100V  50 / 60Hz
MAX 280VA

KIKUSUI
ELECTRONICS

CORP.

WARNING
FOR  CONTINUED
PROTECTION  AGAINST
FIRE  HAZARD,
REPLACE  ONLY  WITH
SAME  TYPE  AND
RATING  FUSE.

CAUTION
TO  AVOID  ELECTRIC
SHOCK, THE  AC  POWER
CABLE  PROTECTIVE
GROUNDING  CONDUCTOR
MUST  BE  CONNECTED
TO  GROUND.  DO  NOT
REMOVE  COVERS,
REFER  SERVICING  TO
QUALIFIED  PERSONNEL. 

INPUT
AC100V   50   60Hz
MAX280VA

MADE  IN  CHINA

FUSE
AC250V
4A (S.B)
PMC 21



2.6 接地について

• 感電の恐れがあります。本製品は IEC 規格 Safety Class I の機器  
（保護導体端子を備えた機器）です。必ず接地（アース）を行ってく
ださい。

安全のために必ず接地は行ってください。
後面パネルの保護導体端子を確実に接地してください。

図 2-4 接地（保護導体端子）の確認

2.7 電源の投入
POWERスイッチをオンにする前には、必ず OUTPUTスイッチの状態
を確認してください。スイッチが押されている状態がオン ,手前に出て
いる状態がオフです。

• OUTPUT スイッチがオンのまま POWER スイッチをオンにすると、
すでに設定されている電圧、あるいは電流が負荷に供給されます。

1 OUTPUTスイッチがオフになっていることを確認します。

2 前面パネルのサブパネルカバーを開けて、コントロールスイッチ
（S5）が下側 (０ )になっていることを確認します。

3 POWERスイッチをオンにします。
コントロールパネルの LEDが点灯します。

警告

KIKUSUI 
ELECTRONICS 

CORP. 

WARNING 
FOR  CONTINUED 
PROTECTION  AGAINST 
FIRE  HAZARD, 
REPLACE  ONLY  WITH 
SAME  TYPE  AND 
RATING  FUSE. 

CAUTION 
TO  AVOID  ELECTRIC 
SHOCK, THE  AC  POWER 
CABLE  PROTECTIVE 
GROUNDING  CONDUCTOR 
MUST  BE  CONNECTED 
TO  GROUND.  DO  NOT 
REMOVE  COVERS, 
REFER  SERVICING  TO 
QUALIFIED  PERSONNEL.  

INPUT 
AC100V   50   60Hz 
MA X 28 0VA 

MADE  IN  CHINA 

FUSE 
AC250V 
4 A   ( S.B ) 

注意
22 PMC
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4 A/Vスイッチで電圧を選択します。

5 LIMITスイッチを押したまま電圧設定 (VOLTAGE)ノブを回し、出
力電圧がゼロから定格電圧まで設定できることを確認します。

6 A/Vスイッチで電流を選択します。

7 LIMITスイッチを押したまま電流設定 (CURRENT)ノブを回し、出
力電流がゼロから定格電流まで設定できることを確認します。

以上で本製品を使用できる状態になりました。

突入電流
本製品は POWERスイッチオン時に、タイプⅠで最大 30 A、タイプⅡ  
で最大 80 A の突入電流が流れることがあります。特に、本製品を複数  
台使用するシステムで、POWERスイッチを同時にオンする場合は、AC
電源ラインまたは配電盤の容量に十分な余裕があることを確認してく
ださい。

逆極性の出力電圧
OUTPUT スイッチがオフで、電圧または電流設定が 0 の場合には、出
力に 0 V～ 0.6 V程度の逆極性の電圧が生じることがあります。この電   
圧のため、1 mA 程度の逆方向電流が負荷に流れます。負荷に負担がか 
かり寿命が短くなることがありますので注意してください。
PMC 23
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3
 負荷の接続
この章では、接続する負荷に対する考慮、負荷用電線、および、出力端
子への接続方法について説明します。

3.1 負荷への考慮
次のような負荷を接続した場合には、出力が不安定になりますので注意
してください。

• 負荷電流にピークがある場合、または負荷電流がパルス状の場合
• 電源へ電流を逆流させる負荷の場合
• 電池などのエネルギーが蓄積された負荷の場合

3.1.1 負荷電流にピークがある場合、または負荷電流が
パルス状の場合
本製品の電流計は平均値指示のため、指示値は定電流設定値以下でも
ピーク値が定電流設定値を超えていることがあります。この場合、本製
品は瞬時定電流動作に入って出力電圧が低下します。
このような負荷に対しては、定電流の設定値を大きくするか、電流容量
の増加が必要です。

3.1.2 電源へ電流を逆流させる負荷の場合
本製品は負荷からの逆電流を吸い込むことができません。電源へ電力を
回生するような負荷（インバータ、コンバータ、変成器など）を接続し
た場合には、出力電圧が上昇して出力の安定化ができなくなります。 

図 3-1 ピークがある負荷電流 図 3-2 パルス状の負荷電流

定電流設定値
電流計指示値（平均値）

定電流設定値
電流計指示値（平均値）
PMC
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このような負荷に対しては、図 3-3のように逆電流をバイパスさせるた 
めの抵抗 RDを接続します。ただし、Irp分だけ負荷への電流容量が減少
します。

図 3-3 電力回生負荷に対する対策

• 抵抗 RDには十分余裕のある定格電力の抵抗を選んでください。
• 回路に対して不十分な定格電力の抵抗を使用すると、抵抗 RDを焼損
します。

3.1.3 電池などのエネルギーが蓄積された負荷の場合
電池などのエネルギーが蓄積された負荷を接続する場合、負荷から本製
品内部の出力制御回路の保護ダイオードを通して本製品内部のコンデ
ンサへ大電流が流れ、場合によっては本製品を破損したり、負荷の寿命
を劣化させる可能性があります。
このような負荷に対しては、図 3-4のように本製品と負荷の間に逆電流 
防止用のダイオード DRPを直列に接続してください。

図 3-4 エネルギーの蓄積された負荷に対する対策

IO

RDEO

本製品の等価回路 電力回生のある負荷

負
荷

0

逆電流

出
力
電
流
波
形
-IO

+IO

Irp

RD[Ω]  EO[V]
  Irp[A]

RD: 逆電流バイパス用ダミーロード
EO: 出力電圧
Irp: 逆電流の最大値

注意

本製品 エネルギーの蓄積
された負荷

DRP：逆電流防止ダイオード
DRP
PMC 25



• 負荷や本製品を保護するため、DRPは下記の基準で選んでください。

逆方向電圧耐量：本製品の定格出力電圧の 2倍以上 
順方向電流容量：本製品の定格出力電流の 3～ 10倍 
損失の少ないもの

• ダイオード DRP の発熱を考慮してください。放熱が十分でないと、
DRPを焼損します。

3.2 負荷の接続
本製品と負荷を接続する電線と出力端子への接続について説明します。

• 負荷を接続する前に POWERスイッチをオンにし、OUTPUTがオフ
になっていることを確認してください。

3.2.1 負荷用電線

• 火災の原因になるため、負荷用電線は本製品の定格出力電流に対し
て十分電流容量のあるケーブルを使用してください。

• 感電の恐れがあるため、負荷用電線は本製品の対接地電圧以上の定
格電圧のケーブルを使用してください。 
対接地電圧は 6 章「仕様」を参照してください。

負荷用電線の電流容量
定格出力電流以上の電流容量があれば、たとえ負荷が短絡状態になって
も、ケーブルは損傷しません。負荷用電線に使用するケーブルは、少な
くとも本製品の定格出力電流を流せる電流容量が必要です。

注意

注意

警告
26 PMC



3
負
荷
の
接
続

表 3-1 ケーブルの公称断面積と許容電流

負荷端までの距離が長い場合は推奨によらず極力太い線材を使用して
ください

電線の許容電流は絶縁体の最高許容温度に依存
電線の温度は電流による抵抗損失と周囲温度、および外部への熱抵抗に
よって決まります。表 3-1の許容電流は、周囲温度 30 ℃で空気中に横  
に張られた最高許容温度 60 ℃の耐熱ビニル線（単線）に流せる電流容 
量を示しています。耐熱温度が低いビニル線の使用、周囲温度が 30 ℃ 
以上になる環境、電線が束ねられ放熱が少ないなどの条件下では、電流
容量を低減させる必要があります。

ノイズ対策を考慮
同じ耐熱温度の電線を配線する場合には、できるだけ放熱をよくした方
が多くの電流を流すことができます。ただし、負荷用電線のノイズ対策
としては、＋（正）出力線と－（負）出力線を沿わせて、または束ねて
配線した方が不要なノイズに対して有利になります。表 3-1に示した当 
社推奨電流は、負荷用電線を束ねることを考慮して許容電流値を低減さ
せた値です。配線の目安にしてください。

負荷用電線の耐電圧
本製品の対接地電圧より高い定格電圧を持つケーブルを負荷用電線に
使用してください。

公称断面積
[mm2]

AWG
（参考断面積）

[mm2]
許容電流*1 [A]
（Ta = 30 °C）

当社推奨電流
[A]

0.9 18 (0.82) 17 4

1.25 16 (1.31) 19 6

2 14 (2.08) 27 10

3.5 12 （3.31） 37 -

5.5 10 （5.26） 49 20

*1. 電気設備技術基準　第 172条（省令第 57条） 
「低圧屋内配線の許容電流」より
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3.2.2 出力端子への接続

• 感電を避けるために、必ず POWERスイッチをオフにしてください。

1 POWERスイッチをオフにします。

2 負荷用電線を出力端子へ接続します。
負荷用電線を出力端子へ確実に接続するために圧着端子などを用いて
ください。

3 接続を再確認します。

図 3-5 出力端子への接続

警告

圧着端子を使用する場合 被覆をむいて使用する場合

ノブ

サイズ
M6

約12 mm

ノブ

線材サイズ
2 mm2まで
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4
 基本操作
この章では、本製品の基本的な機能および操作、ワンコントロール並列
運転、直列運転などについて説明します。

4.1 定電圧（CV）電源と定電流（CC）電源
本製品は、負荷が変化しても出力電圧を一定に保つ定電圧電源と出力電
流を一定に保つ定電流電源としての機能があります。定電圧電源として
の動作状態を定電圧（CV）モード、定電流電源としての動作状態を定
電流（CC）モードといいます。これらの動作モードは、下記の 3 つの
値で決定し動作します。

• 出力電圧設定値（Vs）
• 出力電流設定値（Is）
• 負荷抵抗値（RL）

これらの動作について下記に説明します。

図 4-1 定電圧動作と定電流動作

図 4-1 は本製品の動作モードを表しています。負荷抵抗を RL、電流と 
電圧設定値から算出した抵抗値を Rc とします（Rc=Vs/Is）。電源の動
作点はRL=Rcである直線を境に、 では CVモード、 ではCCモード
で動作するように設計されています。この直線は出力電圧と設定電圧が
等しく、また出力電流と設定電流が等しくなる負荷を表しています。負
荷抵抗 RLが抵抗値 Rcよりも大きい場合には、動作点が 領域内のた
め CV モードで動作します（p 点）。この時、電流設定値 Is が電流制限
値となります。

0 ImaxIs

Vs

Vmax

出力電流  Iout

出
力
電
圧 

Vou t

クロスオーバーポイント

 A =CVモード範囲
 B =CCモード範囲

Vs =電圧設定値
Is =電流設定値
Rc =Vs/Is（オームの法則）
RL =負荷抵抗
Vmax=設定可能最大電圧
I max=設定可能最大電流

RL=RcRL>Rc

RL<Rc

p

q

A

B

A B

A
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CV モードで動作をしている時は、出力電圧は設定した電圧値になるよ
うに一定に保たれます。出力電流 Iは I=Vs/RLの関係により決定し、電
流制限値 Is よりも小さくなります。設定した値の電流が流れる訳では
ありません。
過渡的にピーク電流が流れるような負荷に対しては、ピーク値が電流制
限値にかからないように設定する必要があります。

逆に、負荷抵抗 RLが抵抗値 Rcより小さい場合には、動作点が 領域
内のため CCモードで動作します（q点）。この時、電圧設定値 Vsが電
圧制限値となります。
CCモードで動作をしている時は、出力電流は設定した電流値になるよ
うに一定に保たれます。出力電圧 V は V=Is x RL の関係により決定し、  
電圧制限値 Vsよりも小さくなります。設定した値の電圧が印加される
訳ではありません。
過渡的にサージ電圧が発生する負荷に対しては、サージ電圧が電圧制限
値にかからないように設定する必要があります。

クロスオーバーポイント
CV モードと CC モードは、負荷の変化に応じて自動的にモードが切り
替わります。このモードが切り替わるポイントをクロスオーバーポイン
トと言います。
例えば、CV モードで動作している場合に、負荷が変化し出力電流が電
流制限値に達してしまったときは、負荷を保護するために、自動的に
CC モードに切り替わります。CC モードで動作している場合も同様に
出力電圧が電圧制限値に達してしまったときは、CV モードに切り替わ
ります。

CV/CCモードの動作例
PMC35-1 （定格出力電圧 35 V、定格出力電流 1 A)の電源を例として説   
明します。
電源の出力端子に 60Ω の負荷抵抗（RL）を接続し、出力電圧を 20 V、 
出力電流を 0.5 Aに設定します。この場合には、Rc=20 V/0.5 A= 40 Ω    
となり 60 Ω > 40 Ω（RL > Rc）となるので CV モードで動作します。    
CVモードのまま電圧を上げたいときは、Vs=Is x RLにより Vs=0.5 A x    
60 Ω= 30 Vなので 30 Vまで電圧値を上げることができます。それ以上    
電圧値を上げようとすると、クロスオーバーポイントに達し、自動的に
CCモードに切り替わります。30 Vを超えて CVモードを維持するため 
には、出力電流設定値（0.5A）を上げてください。
次に、電源の出力端子に 25 Ωの負荷抵抗（RL）を接続し、出力電圧を 
20 V、出力電流を 0.5 Aに設定します。この場合には、Rc=20 V/0.5 A=    
40 Ω となり 25 Ω < 40 Ω（RL < Rc）となるので CC モードで動作し    
ます。CCモードのまま電流を上げたいときは、Is=Vs/RLにより Is= 20 

B
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V/25 Ω= 0.8 Aなので 0.8 Aまで電流値を上げることができます。それ    
以上電流値を上げようとすると、クロスオーバーポイントに達し、自動
的に CV モードに切り替わります。0.8 A を超えて CCモードを維持す 
るためには、出力電圧設定値（20 V）を上げてください。

4.2 定電圧 (CV)電源として使用する
出力の設定手順

1 OUTPUTスイッチのオフを確認してから、POWERスイッチをオ
ンにします。

2 A/Vスイッチで電流計を選択します。
A LEDが点灯します。

3 LIMITスイッチを押したままCURRENTノブで負荷に流す
ことができる電流値を設定します。
ここで設定した値が電流制限値となります。

4 A/Vスイッチで電圧計を選択します。
V LEDが点灯します。

5 LIMITスイッチを押したままVOLTAGEノブで必要な電圧値を設定
します。

6 OUTPUTスイッチをオンにします。
C.V LEDが点灯し、定電圧動作状態であることを示します。

・ 定電圧電源として使用しているときに、負荷の変動によって手順 3

で設定した電流制限値を越えた場合、本製品は定電流動作となりま
す。定電流動作に移行した場合、C.C LEDが点灯します。

4.3 定電流 (CC)電源として使用する
出力の設定手順

1 OUTPUTスイッチのオフを確認してから、POWERスイッチをオ
ンにします。

2 A/Vスイッチで電圧計を選択します。
V LEDが点灯します。
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3 LIMITスイッチを押したままVOLTAGEノブで負荷に印加可能な電
圧値を設定します。
ここで設定した値が電圧制限値となります。

4 A/Vスイッチで電流計を選択します。
A LEDが点灯します。

5 LIMITスイッチを押したまま CURRENTノブで必要な電流値を設
定します。

6 OUTPUTスイッチをオンにします。
C.C LEDが点灯し、定電流動作状態であることを示します。

・ 定電流電源として使用しているときに、負荷の変動によって手順 3

で設定した電圧制限値を越えた場合、本製品は定電圧動作となりま
す。定電圧動作に移行した場合、C.V LEDが点灯します。

4.4 保護機能
本製品には下記の保護機能が装備されています。

4.4.1 過電圧保護（OVP）機能
過電圧保護（OVP）機能は、予想外の過大な電圧から負荷を保護しま
す。過電圧保護（OVP）が作動すると ALM LED が点灯し OUTPUT が 
オフとなります。
過電圧保護（OVP）機能は定格出力電圧の約 5 %～ 105 %の範囲で設  
定できます。

OVP作動点の設定手順

　・ OVP作動点を設定するには、実際に過電圧を出力する必要がありま 
す。出力端子に負荷が接続されている場合は、外してください。

1 マイナスドライバを使って O.V.P 可変抵抗器を時計方向いっぱい
に回しきっておきます。

2 OUTPUTスイッチのオフを確認してから、POWERスイッチをオ
ンにします。

3 過電圧として保護したい電圧を出力します。

注意
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4 O.V.P 可変抵抗器を反時計方向に徐々に回していき、OVP が作動
(ALM LEDが点灯）したところで回すのをやめます。

5 出力設定値を下げてから、アラームを解除します。

アラームを解除するには
OUTPUT スイッチをオフにし、POWER スイッチを再投入します。こ
の場合、出力電圧設定値を下げないと、再度 OUTPUT スイッチをオン
にしたときに OVPが作動します。

4.4.2 その他の保護機能

■ 温度ヒューズ
本製品の電源トランス巻線部に内蔵されているヒューズです。この
ヒューズが切れた場合は入力電源が遮断され出力はオフされます。内部
の故障が考えられますので購入先または当社営業所までお問い合わせ
ください。

■ 入力ヒューズ
AC 入力用のヒューズです。このヒューズが切れた場合は入力電源が遮
断され出力はオフされます。ヒューズを交換する際には 40 ページの 
「5.1ヒューズ交換」を参照ください。

4.5 ワンコントロール並列運転
1台のマスタ機にスレーブ機を 3台まで並列に接続し電流容量を増加す
ることができます。ワンコントロール並列運転では、並列接続された電
源全体の出力設定はマスタ機だけで行うことができます。

・ 異なった定格出力の電源を接続すると、故障の原因となります。並
列接続できるのは、定格出力電圧および定格出力電流が同一の PMC

シリーズだけです。

・ 各電源の出力を並列に接続するだけの並列運転も可能です。ただし、こ 
の場合、並列接続された電源の出力をそれぞれ同一に設定しなければな
りません。並列接続された電源を一つの電源として操作できるワンコン
トロール並列運転をお勧めします。

注意
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J1端子の取り扱い
電線の被覆を取り、マイナスドライバなどで端子の A部を押しながら電
線を差し込みます。

図 4-2 J1端子への接続

4.5.1 ワンコントロール並列運転時の各機能
ワンコントロール並列運転時の機能は、次のようになります。

■ 電圧表示と電流表示

総合出力電流は、各機の電流を合計してください。

■ アラーム

本製品単体で検出されるアラームは、並列運転時でも検出します。

接続および設定手順
1 並列接続するすべての電源のOUTPUTスイッチとPOWERスイッ

チをオフにします。

2 マスタ機にする電源を決めます。

3 マスタ機およびスレーブ機の OVP（過電圧保護）作動点を設定し
ます。
並列運転のときは、マスタ機はもちろんスレーブ機の OVP作動点も設
定してください。ただし、スレーブ機の OVP 作動点は、マスタ機の
OVP 作動点よりも若干高めに設定し、先にマスタ機の OVP が作動す
るようしてください。

使用可能電線

・単線 : φ0.4 ～ φ1.0（AWG26 
～ 18）

・撚り線 : 0.3 mm ～ 0.75 mm   
（AWG22～ 20）
・素線径 : φ0.18以上
・標準むき線長さ : 10 mm
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4 図 4-3「ワンコントロール並列接続および設定」のように各機の接
続および設定を行います。すべてのスレーブ機の S5スイッチは、
上側（1）に設定してください。
J1端子の取り扱いについては、図 4-2「J1端子への接続」を参照して
ください。

図 4-3 ワンコントロール並列接続および設定

・ ワンコントロール並列運転を行うときは、必ず下記の手順に従って
ください。スレーブ機はマスタ機の制御下にあるので、手順を誤る
と、スレーブ機は最大電圧を出力する場合があります。

並列運転の開始と終了

■ 開始手順

1 並列接続されたすべての電源の OUTPUT スイッチと POWER ス
イッチをオフにします。

2 スレーブ機の POWERスイッチをオンにします。

3 マスタ機の POWERスイッチをオンにします。

4 スレーブ機の VOLTAGE ノブおよび CURRENT ノブを時計方向
いっぱいに回します。
スレーブ機の出力設定を最大にしないと、スレーブ機はマスタ機の出
力設定に対して追従することができなくなります。

–

+
1
0

S5
2

3

1

J1

– –

+ +
1
0

S5
2

3

1

J1

PMC マスタ機

PMC スレーブ機

次のスレーブ機のJ1-2へ

負荷

ショートバーはマスタ機のみ、－（負）出力端子、
または＋（正）出力端子へ接続してください。

下側へ

上側へ

注意
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5 マスタ機のLIMITスイッチを押したまま、出力電圧および出力電流
を設定します。
実際の出力電流設定値は、マスタ機で設定した値にすべての電源の台
数を掛けた値になります。

6 スレーブ機の OUTPUTスイッチをオンにします。
スレーブ機のパネルに C.C LEDが点灯します。

7 マスタ機の OUTPUTスイッチをオンにします。
マスタ機のパネルに C.V LEDが点灯します。

■ 終了手順

1 マスタ機の OUTPUTスイッチをオフにします。

2 スレーブ機の OUTPUTスイッチをオフにします。

3 スレーブ機の POWERスイッチをオフにします。

4 マスタ機の POWERスイッチをオフにします。

出力電圧設定がうまくできない場合（タイプ Iのモデル
のみ）
マスタ機で出力電圧の設定ができない場合や、出力電圧を 0 Vにしても 
数 V 残る場合には、下記の手順で校正用可変抵抗器を調整してくださ
い。校正に必要な機器および環境については 41 ページの「必要な機器」 
を参照してください。機器の接続は図 5-4「電流系の校正の接続」を参
照してください。

・ この調整で出力電流を定格電流の 105 %以上に設定しないでくださ 
い。その状態で使用すると、本製品を損傷することがあります。

注意
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■ 調整手順

1 出力電流を 0 Aに設定します。
CURRENTノブを反時計方向いっぱいに回します。

2 OUTPUTスイッチをオンにします。

3 定電流動作になるまで、VOLTAGEノブを時計方向に回します。オ
フセット調整は、必ず定電流動作で行います。

4 出力電流（外部DVMとシャント抵抗による計算値）が0 Aになるよ 
うに Iout OFS（“D” の可変抵抗器）を調整します。

5 Iout OFS（“D”の可変抵抗器）を 1～ 1.5目盛（約 30度から 40度） 
反時計方向に回します。

6 出力電流を定格出力電流に設定します。
CURRENTノブを時計方向いっぱいに回します。

7 出力電流（外部 DVMとシャント抵抗による計算値）が定格電流よ
りも若干多くなるように Iout MAX（“B” の可変抵抗器）を調整し 
ます。

定格出力電圧に設定すると、スレーブ機が CC動作から
CV動作になる場合（タイプ Iのモデルのみ）
下記の手順に従って出力電圧フルスケールを再調整してください。校正
に必要な機器および環境については 41 ページの「必要な機器」を参照 
してください。機器の接続は図 5-3「電圧系の校正の接続」を参照して
ください。

・ この調整で出力電圧を定格電圧の 105 %以上に設定しないでくださ 
い。その状態で使用すると、本製品を損傷することがあります。

■ 調整手順

1 出力電圧を最大出力電圧に設定します。
VOLTAGEノブを時計方向いっぱいに回します。

2 つぎのどちらかの方法で出力電圧を調整します。
・スレーブ機の出力電圧（DVMの読み値）がマスタ機より 50 mV高く 
　なるように Vout MAX（”A” の可変抵抗器）を調整します。

注意
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・マスタ機、スレーブ機とも出力電圧が以下の値になるように Vout
　MAX（“A” の可変抵抗器）を調整します。

4.6 直列運転
本製品の出力を直列に接続して出力電圧を増大することができます。
ワンコントロール直列運転はできません。各機の出力電圧を合計した電
圧が負荷に供給されます。

・ 必ず直列接続する電源の台数を守ってください。直列接続された電
源の最大出力電圧が対接地電圧を越えると、感電の危険があります。

直列接続する電源の台数
直列接続できる台数は各モデルの出力電圧と対接地電圧によって決ま
ります。直列接続された電源の合計の出力電圧が対接地電圧を超えない
ようにしてください。各モデルの対接地電圧は仕様を参照してくださ
い。

例 PMC35-3の場合、対接地電圧は 250 Vですから、 
250 / 35 = 7.14となり、7台まで接続可能となります。

4.6.1 直列運転時の各機能
直列運転時の本製品の機能は、次のようになります。

■ 電圧表示と電流表示

総合出力電圧は、各機の電圧を合計してください。

■ アラーム

本製品単体で検出されるアラームは、直列運転時でも検出します。

PMC18-2
18.10 V ± 0.01 V

PMC18-3

PMC35-1
35.20 V ± 0.01 V

PMC35-2

警告
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接続および設定手順
1 直列接続するすべての電源のOUTPUTスイッチおよびPOWERス

イッチをオフにします。

2 すべての電源の OVP作動点を設定します。

3 負荷に流すことができる電流値をすべての電源に対して設定しま
す。

4 図 4-4のように各機を接続します。
図は 2台を直列接続する場合を示しています。

直列運転の開始と終了
直列運転の開始はすべての電源のOUTPUTスイッチがオフの状態で任意の
電源から順にPOWERスイッチをオンにしてください。
直列運転の終了はすべての電源のOUTPUTスイッチをオフにした後、任意
の電源から順にPOWERスイッチをオフにしてください。

図 4-4 直列接続

+

+ +

PMC

PMC

負荷 

ショートバーは任意の－（負）出
力端子、または＋（正）出力端子
へ一つだけ接続してください。 
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5
 保守
この章では、ヒューズ交換および校正について説明します。

5.1 ヒューズ交換

・ 感電を避けるため、ヒューズを交換する前に本製品の POWER ス
イッチをオフにし、電源コードのプラグを抜いてください。

・ ヒューズは本製品に適合した形状、定格、特性のヒューズを使用し
てください。 
定格の違うヒューズやヒューズホルダを短絡しての使用は危険で
す。絶対にしないでください。

1 POWERスイッチをオフにし、電源コードのプラグを抜きます。

2 後面パネルの INPUTコネクタから電源コードを外します。

3 図 5-1 のようにマイナスドライバなどでヒューズホルダを外しま 
す。

図 5-1 ヒューズホルダの外し方

5.2 校正
本製品は工場出荷時に適切な校正が行われています。しかし、長期間の
使用による経時変化により校正が必要になります。
校正は購入先または当社営業所へご依頼ください。もし、お客様が本製
品を校正される場合は、以下の手順に従ってください。ただし、この校
正手順は一部校正項目が省略されています。

警告

ヒューズの定格は、モデルに
よって異なります。詳しくは、
6 章「仕様」を参照してくださ
い。
PMC
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必要な機器
校正には、次の測定器が必要です。

• 測定精度 0.02 %以上の直流電圧計（DVM）
• 精度 0.1 %以上のシャント抵抗器（校正する PMCシリーズの定格  
出力電流を流すことができるもの）

環境
校正は下記の環境で行ってください。

• 周囲温度：23 ℃± 5 ℃
• 周囲湿度：80 % rh以下

初期ドリフトによる校正誤差を小さくするため、校正前に本製品を 30
分以上ウォームアップ（通電）してください。また、DVM やシャント
抵抗についても、それぞれ必要な時間ウォームアップしてください。

校正手順
校正項目は大きく分けると、電圧系と電流系の 2種類があります。校正
は前面サブパネルのカバー内にある可変抵抗器により行ないます。

 ・ “6” の可変抵抗器は、お客様の調整範囲外ですので絶対にさわらないで 
ください。誤ってこの可変抵抗器を回してしまった場合は、再調整が必
要になりますので購入先または当社営業所へご依頼ください。

・ タイプ Iと IIでは、可変抵抗器の機能が異なります。

図 5-2 可変抵抗器

O . V .P 

S1 S2 S3 S4 S5 

0 

1 

タイプ I タイプ II
A Vout MAX Vout MAX

B Iout MAX Iout MAX

C Vout OFS 未使用
D Iout OFS 未使用
1 V METER FS 未使用
2 I METER FS V METER FS

3 I METER OFS Vout OFS

4 V LIMIT FS V LIMIT FS

5 I LIMIT FS I METER FS

6 非公開 非公開
PMC 41



42
電圧系の校正手順
電圧系では、次の 4項目があります。各項目は関連していますので、必
ず下記の手順ですべての項目について行ってください。

•  出力電圧オフセット
•  出力電圧フルスケール
•  電圧計フルスケール
•  電圧設定値表示フルスケール

■ 機器の接続

1 OUTPUTスイッチおよび POWERスイッチをオフにします。

2 図 5-3のように接続します。
－（負）端子と⊥（シャシグランド）端子をショートバーで接続します。

図 5-3 電圧系の校正の接続

3 POWERスイッチをオンにします。

■ 出力電圧オフセット

4 出力電圧を 0 Vに設定します。
VOLTAGEノブを反時計方向いっぱいに回します。

5 OUTPUTスイッチをオンにします。

6 定電圧動作になるまで、CURRENTノブを時計方向に回します。
オフセット調整は、必ず定電圧動作で行います。

7 出力電圧（DVMの読み値）が 0 Vになるように Vout OFSを調整し  
ます。
タイプ I: “C” の可変抵抗器
タイプ II: “3” の可変抵抗器

直流電圧計
(DVM)

+

-
PMC
PMC
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■ 出力電圧フルスケール

　・この調整で出力電圧を定格電圧の 105 % 以上に設定しないでくださ 
い。その状態で使用すると、本製品を損傷することがあります。

8 出力電圧を最大出力電圧に設定します。
VOLTAGEノブを時計方向いっぱいに回します。

9 出力電圧（DVMの読み値）が定格電圧よりも若干高くなるように
Vout MAXを調整します。
タイプ Iおよびタイプ II共に : “A” の可変抵抗器

■ 電圧計フルスケール

10   出力電圧（DVMの読み値）を定格電圧に設定します。

11   本製品の電圧計の読み値が DVMの読み値と等しくなるように V  
METER FSを調整します。
タイプ I: “1” の可変抵抗器
タイプ II: “2” の可変抵抗器

■ 電圧設定値表示フルスケール

12  定格電圧を出力した状態で LIMITスイッチを押したとき、本製品 
の電圧計の読み値が外部 DVM の読み値と等しくなるように V
LIMIT FSを調整します。
タイプ Iおよびタイプ II共に : “4” の可変抵抗器

注意
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電流系の校正手順
電流系では、次の 5項目（タイプ IIのモデルでは 2項目）があります。
各項目は関連していますので、必ず下記の手順ですべての項目について
行ってください。

• 出力電流オフセット（タイプ Iのモデルのみ）
• 電流計オフセット（タイプ Iのモデルのみ）
• 出力電流フルスケール
• 電流計フルスケール
• 電流設定値表示フルスケール（タイプ Iのモデルのみ）

■ 機器の接続

1 OUTPUTスイッチおよび POWERスイッチをオフにします。

2 図 5-4のように接続します。
－（負）端子と⊥（シャシグランド）端子をショートバーで接続します。

図 5-4 電流系の校正の接続

3 POWERスイッチをオンにします。

■ 出力電流オフセット（タイプ Iのモデルのみ）

4 出力電流を 0 Aに設定します。
CURRENTノブを反時計方向いっぱいに回します。

5 OUTPUTスイッチをオンにします。

6 定電流動作になるまで、VOLTAGEノブを時計方向に回します。
オフセット調整は、必ず定電流動作で行います。

7 出力電流（外部DVMとシャント抵抗による計算値）が0 Aになるよ 
うに Iout OFSを調整します。
タイプ I: “D” の可変抵抗器

O.V.P

S1 S2 S3 S4 S5

1 2 3 4 5 6

A B C D

さわらないでください。

PMC

直流電圧計
（DVM）

+

シャント抵抗-
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■ 電流計オフセット（タイプ Iのモデルのみ）

8 本製品の電流計の読み値が0を示すようにI METER OFSを調整し  
ます。
タイプ I: “3” の可変抵抗器

■ 出力電流フルスケール

　・この調整で出力電流を定格電流の 105 %以上に設定しないでください。 
その状態で使用すると、本製品を損傷することがあります。

9 出力電流を定格出力電流に設定します。
CURRENTノブを時計方向いっぱいに回します。

10 出力電流（外部 DVMとシャント抵抗による計算値）が定格電流よ
りも若干多くなるように Iout MAXを調整します。
タイプ Iおよびタイプ II共に : “B” の可変抵抗器

■ 電流計フルスケール

11 出力電流（外部 DVMとシャント抵抗による計算値）を定格電流に
設定します。

12 本製品の電流計の読み値が定格電流となるように I METER FSを調整  
します。
タイプ I: “2” の可変抵抗器
タイプ II: “5” の可変抵抗器

■ 電流設定値表示フルスケール（タイプ Iのモデルのみ）

13 定格電流を出力した状態でLIMITスイッチを押したとき、本製品の
電流計の読み値が外部DVMとシャント抵抗による計算値と等しく
なるように I LIMIT FSを調整します。
タイプ I: “5” の可変抵抗器

注意
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6
 仕様
この章では、本製品の電気的、機能的仕様について記載します。

仕様は、特に指定の無い限り下記の条件によります。
• 負荷は純抵抗負荷とします。
• 付属のショートパーにて負出力をシャシ端子に接続。
• 負荷電流を流したウォームアップ時間 30 分（電流を流した状態）
経過後 23 ℃± 5 ℃、80 % rh以下。

• TYP 値、標準値あるいは理論値は性能を保証するものではありま
せん。使用時の目安としてください。
PMC
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6.1 仕様
タイプ タイプⅠ タイプⅡ

形名 PMC
18-2

PMC
18-3

PMC
35-1

PMC
35-2

PMC
18-5

PMC
35-3

入力仕様
入力電源 AC100 V ± 10 % 、50/60 Hz、単相

（117 V、200 V、217 V、234 Vは工場オプション）

消費 
電力

標準値 *1 約 100
 VA

約 160 
VA

約 95 
VA

約 190
VA

約 230
VA

約 240
VA

最大値 130 VA 230 VA 130 VA 250 VA 280 VA 280 VA

突入電
流

ピーク電流 20 A～ 30 A 70 A ～ 80 A

半値幅 5 ms

出力仕様
電圧 定格電圧 18 V 35 V 18 V 35 V

可変範囲 0 V～ 18 V 0 V～ 35 V 0 V～ 18 
V

0 V～ 35 
V

定
電
圧
特
性

設定分解能 
（理論値）*2

3.3 mV 6.3 mV 3.3 mV 6.3 mV

設定ノブ回転数 10 回転

電源変動 *3 1 mV 3 mV 1 mV 3 mV

負荷変動 *4 2 mV 4 mV 3 mV 5 mV 4 mV

過渡応答 
（標準値）*5

50 µs

リップルノイズ
（RMS）*6

500 µV

全負荷立ち上が
り時間 (標準
値）*7

70 ms 40 ms 80 ms 450 ms

無負荷立ち下が
り時間 (標準
値）*8

600 ms 1 300 ms 400 ms 550 ms

温度係数 100 ppm/℃（TYP）
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タイプ タイプⅠ タイプⅡ

形名 PMC
18-2

PMC
18-3

PMC
35-1

PMC
35-2

PMC
18-5

PMC
35-3

出力仕様
電流 定格電流 2 A 3 A 1 A 2 A 5 A 3 A

可変範囲 0 A～
2 A

0 A～
3 A

0 A～
1 A

0 A～
2 A

0 A～
5 A

0 A～
3 A

定
電
流
特
性

設定分解能 
（理論値）*2

3.6 mA 5.5 mA 1.8 mA 3.6 mA 9.1 mA 5.5 mA

設定ノブ回転数 1 回転

電源変動 *3 10 mA 5 mA

負荷変動 *4 5 mA 10 mA

リップルノイズ
（RMS）*6

1 mA 2 mA 1 mA

温度係数 200 ppm/℃（TYP）

表示機能
動作表
示

C.V 動作 C.V LED（緑色） 点灯

C.C 動作 C.C LED（赤色）点灯

電圧表
示
（固定レ
ンジ）

最大表示 19.99 199.9 19.99 199.9

表示誤差 ± (0.5 % of rdng ＋ 2 digits)

温度係数 300 ppm/℃ （TYP）

電流表
示
（固定レ
ンジ）

最大表示 9.99

表示誤差 ± (1 % of rdng ＋ 5 digits)

温度係数 400 ppm/℃ （TYP）

保護機能
過電圧保護
（OVP）

POWERスイッチ オフにてリセット
作動時に ALM LED（赤色）点灯

設定範囲 : 定格出力電圧の約 5 %～ 105 %

温度ヒューズ 130 ℃ 電源トランス巻線部に内蔵。

入力ヒューズ 3 A
（S.B）
[99-02-
0154]

4A
（S.B）
[99-02-
0155]

3 A
（S.B）
[99-02-
0154]

4 A（S.B）
[99-02-0155]

ワンコントロール並列運転
並列運転可能台数 同一機種にて 4台まで可能
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*1 AC100 V 定格負荷において。
*2 可変抵抗器の巻数から計算した値です。実際には、3 ～ 5 倍を 

目安にしてください。
*3 電源電圧の± 10 %に対して。
*4 出力電流 0 %～ 100 %に対して。
*5 出力電流の10  %～100 %変動時に出力電圧が定格の0.05 %+10     

mV以内に復帰する時間。
*6 測定周波数帯域 5 Hz～ 1 MHzにおいて。
*7 OUTPUT オンしたときに、出力電圧が定格出力電圧の 10% か

ら 90%に立ち上がる時間。
*8 OUTPUT オフしたときに、出力電圧が定格出力電圧の 90% か

ら 10%に立ち下がる時間。
*9 定格は「保護機能」の入力ヒューズを参照。

タイプ タイプⅠ タイプⅡ

形名 PMC
18-2

PMC
18-3

PMC
35-1

PMC
35-2

PMC
18-5

PMC
35-3

一般
環
境
仕
様

動作温度 0 ℃～＋ 40 ℃

動作湿度 10 % rh～ 80 % rh（結露なし）

保存温度 -10 ℃～＋ 60 ℃

保存湿度 90 % rh以下（結露なし）

冷却方式 自然空冷

接地極性 正接地または負接地可能

絶
縁
抵
抗

シャシ -入力端子間 DC 500 V 30 MΩ以上
（湿度 70 % rh以下）

シャシ -出力端子間 DC 500 V 20 MΩ以上
（湿度 70 % rh以下）

耐
電
圧

入力端子 -出力端子間
AC1 500 V、1分間にて異常なし。

入力端子 -シャシ間

対接地電圧 ± 250 V

質量 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 6.0 kg

寸法 図 6-1参照 図 6-2参照

付
属
品

取扱説明書 1冊

電源コード 1本

ヒューズ *9 1本
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6.2 外形寸法図

図 6-1 PMC タイプⅠ外形寸法図　単位 : mm

図 6-2 PMC タイプⅡ外形寸法図　単位 : mm
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